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0  Viktig information om det här dokumentet

0.1  Giltighetsområde, identifiering, ändamål

0 Viktig information om det här dokumentet
0.1 Giltighetsområde, identifiering, ändamål

Denna bruksanvisning gäller för följande produkt:

Produktnamn: LED-ljuskälla
Artikelnummer: 05-0760led

Den här bruksanvisningen utgör en del av produkten och innehåller all informa-
tion, som användare och driftsansvarig behöver för avsedd användning.

0.2 Målgrupp
Den här bruksanvisningen är avsedd för läkare, medicinska assistenter och sterili-
seringsmedarbetare som anförtrotts att hantera och bearbeta produkten.

0.3 Hantering och förvaring av dokumentet
Förvara denna bruksanvisning på en bestämd plats och se till att den alltid är till-
gänglig för målgruppen.

Vid försäljning eller omlokalisering av produkten ska dokumentet överlämnas till
efterföljande ägare.

0.4 Tilläggsdokument
Kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) beskrivs i broschyren

Notes on Electromagnetic Compatibility (EMC)
Informationen om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Beakta de föreskrifter och den information som finns i broschyren under installa-
tion och drift.

För säker användning av produkten ska även bruksanvisningen för alla andra
systemkomponenter.
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1  Allmän information om produkten

1.1  Leveransomfattning

1 Allmän information om produkten
1.1 Leveransomfattning

Leveransen av produkten omfattar:

1x ljuskälla

1x nätkabel (artikel-nr på förfrågan)

1x bruksanvisning

1x broschyr om EMC

Kontrollera att innehållet i leveransen stämmer med hjälp av följesedeln och att
inget är trasigt.

Leveransen lämnade vårt lager i felfritt tillstånd. Men om det trots det finns anled-
ning till reklamation ska du vända dig till vår tekniska service.

1.2 Produktbeskrivning
1.2.1 Prestanda och funktionalitet

Medicinsk endoskopi Avsedd produkt är en ljuskälla för användning inom medicinsk endoskopi.

Vitt ljus med CRI > 90 Ljuskällan tillhandahåller vitt ljus med ett färgåtergivningsindex på CRI Ra > 90.
Den höga färgåtergivningsindexen möjliggör en särskilt färgäkta visning av den
endoskopiska bilden.

Automatisk styrning av
ljusmängd

När ett kompatibelt kamerasystem med automatisk styrning av ljusmängden är
anslutet, kan den nödvändiga ljusmängden regleras helautomatiskt.

Flerljusledaranslutning Flerljusledaranslutningen gör ljuskällan kompatibel med ljusledare från Storz,
Olympus och Richard Wolf.

Fjärrstyrning När ett kompatibelt kamerasystem är anslutet kan ljuskällans funktioner fjärrstyras
t.ex. via kamerahuvudets knappar.

Display Användaranvisningar och indikeringar visas på apparatens display.

Säkerhet Vid ett strömavbrott startar ljuskällan därefter i standbyläge. Detta förhindrar oav-
siktligt ljusutsläpp.

Bländskydd Utan isatt ljusledare kan inget ljus tränga ut.

Tyst Ljuskällan är konstruerad så att den inte längre hörs ens från ett kort avstånd. Det
bidrar till bättre arbetsmiljö i operationssalen och minskar stressen.

CF-defibrilleringsskyddad Ljuskällan uppfyller den höga standarden ”CF-defibrilleringsskyddad”.

EMC-klass B Produkten lämpar sig för drift i bostadsmiljöer eller i områden som är direktanslut-
na till ett lågspänningsnät som (också) försörjer bostäder.

LED Ljuset genereras med den senaste LED-tekniken. Eftersom LED-tekniken har en
lång livslängd är apparaten underhållsfri. Beakta informationen i Underhåll och re-
paration.
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1  Allmän information om produkten

1.2  Produktbeskrivning

1.2.2 Översiktsbild

Ljuskällans framsida

Figur 1-1: Ljuskällans framsida.

1 ON/Standby-knapp

2 Flerljusledaranslutning

3 Display

4 Reglering av ljusmängd
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1  Allmän information om produkten

1.2  Produktbeskrivning

Ljuskällans baksida

Figur 1-2: Ljuskällans baksida.

1 Säkringshållare

2 Anslutning för nätkabel

3 Huvudbrytare för strömförsörjning

4 Potentialutjämningsanslutning

5 Anslutningsdon för MIS-buss (MIS-Bus)

6 Gränssnitt för service (övertäckt)

1.2.3 Anslutningsbara ljusledare

Apparaten är kompatibel med kalljuskablar och högeffektljusledare från Karl
Storz, Richard Wolf och Olympus samt egentillverkade ljusledare:

Fiberbunt på 3,5 till 4,8 mm Ø

Längd upp till 300 cm

1.3 Användningsändamål
1.3.1 Avsedd användning

Ljuskällan är avsedd att användas inom humanmedicinsk endoskopi. Den an-
vänds i kombination med ljusledare, endoskop och kamera för att belysa den
mänskliga kroppens inre.

1.3.2 Indikationer

För ljuskällan som sådan går det inte att härleda någon medicinsk indikation fri-
kopplat från det endoskopiska systemet.

Indikationen för ett endoskopiskt ingrepp beror på patientens sjukdom och på den
behandlande läkarens individuella risk-nytto-avvägning.
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1  Allmän information om produkten

1.3  Användningsändamål

1.3.3 Kontraindikationer

Användning av den endoskopiska ljuskällan och dess tillbehör kontraindiceras om
endoskopiska metoder är kontraindicerade av någon anledning.

Vid alla kirurgiska ingrepp måste hänsyn tas till patientens storlek och arbetsom-
rådet vid användning av den endoskopiska ljuskällan.

Beroende på patientens sjukdom kan det föreligga kontraindikation, som beror på
patientens allmäntillstånd eller sjukdomsbild.

Beslutet att utföra ett endoskopiskt ingrepp är kirurgens ansvar och bör ske base-
rat på den individuella risken och nyttan.

1.4 Överensstämmelse
1.4.1 Standarder och direktiv

Produkten uppfyller kraven i följande tillämpliga standarder:

IEC 60601-1 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – del 1:
Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda

IEC 60601-1-2 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – del 1-2:
Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet
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1  Allmän information om produkten

1.5  Märkning

1.5 Märkning
Observera symbolerna på produkten och förpackningen.

Utöver de internationellt standardiserade symbolerna använder vi följande symbo-
ler:

Vid försäljning eller förskrivning av produkten av en läkare gäller
restriktionerna i USA:s federala lag

En lista över alla symboler som används på produkten, förpackningen och i doku-
mentationen finns online:

https://ifu.schoelly.de

1.6 Kontaktuppgifter till teknisk service
Kontakta en av våra filialer om du har frågor om produkter, installation eller an-
vändning samt för att ordna med service.

Kontaktuppgifterna hittar du på baksidan av detta dokument.

1.7 Rapporteringsskyldighet vid allvarliga tillbud
Alla allvarliga tillbud som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras
till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren
och/eller patienten är etablerad.
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2  Allmän säkerhetsinformation

2.1  Varningsmeddelanden i dokumentet

2 Allmän säkerhetsinformation
2.1 Varningsmeddelanden i dokumentet
2.1.1 Varningsmeddelande i början av ett kapitel

Varningsmeddelandena som beskrivs i detta avsnitt visas i början av kapitel som
innehåller anvisningar som kan medföra särskild fara.

Hur allvarlig faran är uttrycks med signalord i början av meddelandet.

Läs dessa varningsmeddelanden noggrant och ha dem i åtanke när du utför
handlingen.

Varningsmeddelande för fara som kan leda till dödsfall eller svåra skador:

VARNING

Typ av fara och upphov till skaderisk

Konsekvenser vid förbiseende

Åtgärder för att undvika faran

Varningsmeddelande för fara som kan leda till lätta till medelsvåra skador:

OBSERVERA

Typ av fara och upphov till skaderisk

Konsekvenser vid förbiseende

Åtgärder för att undvika faran

Varningsmeddelande för fara som kan leda till sakskada:

OBS!

Typ av fara och upphov till sakskada

Konsekvenser vid förbiseende

Åtgärder för att undvika faran

sv
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2  Allmän säkerhetsinformation

2.1  Varningsmeddelanden i dokumentet

2.1.2 Varningsmeddelanden i texten

Varningsmeddelandena som beskrivs i detta avsnitt visas direkt före handlingarna
som kan leda till fara.

Hur allvarlig faran är uttrycks med signalord i början av meddelandet.

Läs varningsmeddelandena noggrant och följ anvisningarna för att undvika faran.

Varningsmeddelande för fara som kan leda till dödsfall eller svåra skador:

VARNING! Typ av fara och upphov. Konsekvenser vid förbiseende. Åtgärder för
att undvika faran.

Varningsmeddelande för fara som kan leda till lätta till medelsvåra skador:

OBSERVERA! Typ av fara och upphov. Konsekvenser vid förbiseende. Åtgärder
för att undvika faran.

Varningsmeddelande för fara som kan leda till sakskador:

OBS! Typ av fara och upphov. Konsekvenser vid förbiseende. Åtgärder för att
undvika faran.

2.2 Produktsäkerhet
2.2.1 Grundläggande säkerhetsanvisningar

Våra produkter utvecklas och tillverkas enligt högsta kvalitetsstandard.

Trots att denna produkt motsvarar teknikens nuvarande nivå kan risker uppstå un-
der idrifttagning, användning eller i samband med beredning och underhåll.

Läs därför denna bruksanvisning noggrant. Beakta och följ varningsmeddelande-
na i detta dokument.

Använd endast produkten i felfritt tillstånd samt i enlighet med avsedd användning
och enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Kontrollera före varje användning att
produkten och tillbehören är utan skador och funktionsdugliga.

Spara originalförpackningen. Transportera och förvara produkten i originalför-
packningen och använd den för att skicka tillbaka produkten för service.

Beakta bruksanvisningarna till alla enheter och instrument som används tillsam-
mans med produkten.

Informera oss direkt om du upptäcker fel eller tekniska fel på produkten.

VARNING! Risk på grund av obehöriga ändringar på produkten. Personer kan
skadas allvarligt. Gör under inga som helst omständigheter några obehöriga änd-
ringar.

VARNING! Använda öppnad apparat. Risk för elstöt. Öppna inte apparaten. An-
vända endast apparaten om den är stängd.

VARNING! Komponentfel under procedur. Risk för patienten. Håll en använd-
ningsklar reservenhet i beredskap.

VARNING! Risker på grund av konfigurering, uppställning, kombination eller
egenskaper hos omgivande eller anslutna apparater eller anordningar. Beakta
bruksanvisningarna till dessa produkter. Utför riskbedömning.
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2  Allmän säkerhetsinformation

2.2  Produktsäkerhet

VARNING! Ljuskälla med hög stråleffekt. Risk för ögonskador. Titta inte in direkt i
den fria ljusledaränden.

VARNING! Risk för kvävning. Förvara förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn.

VARNING! Magnetresonanstomografi (MRT). Magnetisk kraft, elektromagnetisk
växelverkan, uppvärmning av metalldelar. Använd inte produkten i närheten av
MR-tomografer.

VARNING! Användning under urladdning av defibrillator. Risk för personer. Ta
bort produkten från operationsområdet före urladdning.

OBSERVERA! Ovarsam hantering. Risk för patienter på grund av skadad pro-
dukt. Hantera produkten försiktigt. Använd inte produkten efter svår mekanisk be-
lastning eller sedan den fallit ner i golvet utan att först skicka den för granskning
hos tillverkaren.

VARNING! Felaktig hantering och skötsel och ej ändamålsenlig användning kan
leda till risker för patienten och användaren eller att produkten slits ut i förtid.

2.2.2 Personalens kvalifikationer

För installation, skötsel och underhåll krävs alltid särskilda kvalifikationer. Beakta
kvalifikationskraven för personal i varje kapitel i detta dokument.
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2  Allmän säkerhetsinformation

2.2  Produktsäkerhet

2.2.3 Elektromagnetisk kompatibilitet

För elektrisk utrustning för medicinskt bruk gäller ökade krav med hänsyn till de-
ras elektromagnetiska kompatibilitet (EMC).

Trots enhetens höga interferenstålighet och låga störningsemission finns krav på
installation och enheters placering samt på de rumsliga omgivningsförutsättning-
arna med hänsyn till EMC.

Beakta och följ därför aktuella varningsanvisningar i detta dokument och medföl-
jande hänvisningar om EMC.

Enligt IEC/CISPR 11 delas elektrisk utrustning för medicinskt bruk in i grupper och
klasser. Denna produkt uppfyller kraven i:

Grupp 1: Produkten använder eller alstrar RF-energi endast för sin interna funk-
tion.

Klass B: Produkten lämpar sig för drift i bostadsmiljöer eller i områden som är
direktanslutna till ett lågspänningsnät som (även) försörjer bostäder.

Produkten är endast avsedd för användning i professionella sjukvårdsinrättningar.

Se även Tekniska data (avsnitt 7.1).

VARNING! Störningar på grund av olämpliga tillbehör. Om tillbehör som omvand-
lare och kablar som inte tillhandahållits eller specificerats av tillverkaren används
kan det uppstå störningar. Dessa störningar omfattar förhöjda elektromagnetiska
störningsemissioner, minskad elektromagnetisk immunitet och leder till att produk-
ten inte fungerar korrekt.

► Använd endast tillbehör som tillhandahålls eller specificerats av tillverkaren.

VARNING! Risk för patienten på grund av elektromagnetiska störningar. 
Bärbar HF-kommunikationsutrustning (t.ex. mobiltelefoner, inbegripet kringut-
rustning som antennkablar och externa antenner) bör inte användas närmare än
30 cm (12 tum) från någon del av enheten eller enhetskombinationen, inbegripet
kablar som specificeras av tillverkaren. L annat fall kan enhetens prestanda för-
sämras, t.ex. genom fel på belysningen eller uteblivet svar från enheten.

Avlägsna alla möjliga störningskällor.

Genomför en funktionskontroll före användning.

Säkerställ att minimiavstånden följer informationen om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) [Notes on Electromagnetic Compatibility (EMC)].
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2  Allmän säkerhetsinformation

2.2  Produktsäkerhet

2.2.4 Kombination med elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Produkten kan kombineras med komponenter från andra tillverkare om alla kom-
ponenter uppfyller kraven i IEC 60601-1 beträffande säkerhet för elektrisk utrust-
ning för medicinskt bruk.

Användaren ansvarar för att kontrollera och upprätthålla systemets funktionsdug-
lighet.

Vid användning av enheter från olika tillverkare och vid användning av ett endo-
skop och/eller endoskopiska tillbehör tillsammans med elektrisk utrustning för me-
dicinskt bruk måste komponenten ha den elektriska isolering som krävs för den
patientanslutna delen (BF-/CF-villkoren enligt IEC 60601-1).

Om du har frågor om kompatibilitet ska du vända dig till vår tekniska service.

2.2.5 Felmeddelanden

Ljusledare saknas eller är inte korrekt ansluten

Om ljusledaren saknas eller inte är korrekt ansluten visas den här indikeringen på
ljuskällans display.

Anslut en ljusledare eller stoppa i kontakten till ljusledaren ordentligt, eller slå av
apparaten.

Varning med felkod

Vid driftfel visas denna indikering (exempelbild) på ljuskällans display.

 1

Möjlig orsak Åtgärd
LED-ljusets styrka kan inte ställas in eller så är
LED-lampan defekt

Byt genast ut LED-ljuskällan
mot en ersättningsenhet

 2
Bortfall av kapslingens fläkt

Byt genast ut LED-ljuskällan
mot en ersättningsenhet

 3
Kapslingens temperatur över 60 °C. Ljuseffekten
minskas. Apparaten stängs inte av, men en felfri
drift kan inte längre garanteras

Byt genast ut LED-ljuskällan
mot en ersättningsenhet

 4
Apparaten är utrustad med två fläktar på insidan
för kylning av LED. Den första fläkten är defekt

Byt genast ut LED-ljuskällan
mot en ersättningsenhet

 5
Apparaten är utrustad med två fläktar på insidan
för kylning av LED. Den andra fläkten är defekt

Byt genast ut LED-ljuskällan
mot en ersättningsenhet
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3  Installation och idrifttagning

3.1  Säkerhetsanvisningar

3 Installation och idrifttagning
3.1 Säkerhetsanvisningar

VARNING

Ofackmannamässig elektriskt installation

Risk för brand, kortslutning och elektrisk stöt

Kontrollera att den elektriska installationen uppfyller kraven i de tekniska
föreskrifter som gäller i ditt land

VARNING

Installation av elektriskt system för medicinskt bruk

Risk för brand, kortslutning och elektrisk stöt

Endast kvalificerad personal får genomföra installationen

Vid kombination av elektriska enheter ska IEC 60601-1 följas

Ej medicinska apparater, som följer de relevanta IEC-säkerhetsnormerna
får endast anslutas via en medicinsk frånskiljningstransformator

Anslut inga ytterligare icke-medicinska enheter till ett medicinskt elektriskt
system

Signalledningar från apparater med funktionsanslutning, som är anslutna
till olika grenar av nätförsörjningen ska frånskiljas dubbelsidigt galvaniskt

Anslut endast utrustningen till ett elnät med skyddsjord

Efter installationen av ett elektriskt system för medicinskt bruk ska en kon-
troll enligt IEC 62353 genomföras

VARNING

Elektromagnetisk växelverkan

Funktion och bildkvalitet kan påverkas

Beakta medföljande broschyrer om EMC

Kontrollera att enheter som står bredvid varandra inte stör ut varandra på
grund av elektromagnetism

Utför en funktionskontroll efter installation

Bruksanvisning  |   26 - Jun - 2024  |  Version: D Sida 16 av 36 



3  Installation och idrifttagning

3.1  Säkerhetsanvisningar

VARNING

Användning av grenuttag

Risk för brand, kortslutning, elstöt, försämrad säkerhet

Använd om möjligt grenuttag

Använd vid behov grenuttag som är tillåtna för medicinskt bruk

Seriekoppla aldrig grenuttag

Täck inte för grenuttag (överhettning)

Lägg inte grenuttag på golvet

Använda dragavlastning

Anslut endast enheter som är avsedda att användas som en del av det
elektriska systemet för medicinskt bruk i samma grenuttag

3.2 Personalens kvalifikationer
Personal som ställer upp eller installerar elektrisk utrustning för medicinskt bruk
som ev. består av flera enheter måste ha lämplig utbildning och vara förtrogen
med de säkerhetsrelevanta och officiella föreskrifter som gäller på installations-
platsen.

sv
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3  Installation och idrifttagning

3.3  Installation

3.3 Installation
3.3.1 Ställa upp enheten

Beakta säkerhetsanvisningarna i början av detta kapitel och medföljande broschyr
om EMC.

VARNING! Risk på grund av uppställning i områden med explosionsrisk. För-
höjd brand- och explosionsrisk i syreberikad omgivning. Ställ upp enheten ut-
anför områden med explosionsrisk och utom räckhåll för brandfarliga material.

VARNING! Risk på grund av elektromagnetism. Funktionsfel och bildstörning-
ar kan uppstå. Använda endast kabeln som följer med leveransen. Kontrollera
att alla enheter som används i närheten uppfyller EMC-kraven. Utför en funk-
tionskontroll efter installation.

VARNING! Enheten får inte användas i omedelbar närhet av eller staplad
med annan utrustning. Det kan leda till att enheten inte fungerar som den ska.
Om närliggande eller staplad användning krävs, ska denna enhet och de and-
ra enheterna observeras för att verifiera normal drift.

1. Ställ upp enheten.

Iaktta noga minsta avstånd till andra enheter:

5 cm vid sidan,

6 cm bakom.

Kontrollera att enheten är uppställd på följande sätt:

liggande på ett halksäkert underlag

i ett icke-sterilt område på ett tillräckligt stabilt underlag

skyddad mot vattendroppar och vattenstänk

på ett vibrationsfritt underlag under drift

med fria ventilationsöppningar

med huvudströmbrytaren på enhetens baksida tillgänglig.

2. Koppla potentialutjämningsanslutningen på enhetens baksida
med potentialutjämningsanslutningen på installationsplatsen eller på
enhetsvagnen.

Använd en potentialutjämningskabel enligt DIN 42801 med ett tvärsnitt på
minst 4 mm².

3. Koppla kameran med ljuskällan till ett anslutningsdon med märkningen MIS-
BUS om du vill styra ljuskällan med knapparna på kamerahuvudet resp.
kamerastyrenheten.

Beakta bruksanvisningen till kameran.
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3  Installation och idrifttagning

3.3  Installation

3.3.2 Ansluta apparaten till elnätet

Anslut enheten till nätet det sista du gör. Beakta säkerhetsanvisningarna i början
av kapitlet.

1. Kontrollera att nätspänningen på användningsplatsen motsvarar den som
anges på typskylten på enheten.

2. Stick in nätkabeln i nätanslutningsuttaget på enhetens baksida.

VARNING! Gnistbildning i områden med explosionsrisk. Explosionsrisk.
Koppla nätkontakten till strömförsörjningen utanför områden med explosions-
risk.

3. Koppla nätkabeln till strömförsörjningen.

4. Dra kabeln på ett sätt som förhindrar att någon snubblar över den eller
fastnar.

3.4 Idrifttagande
3.4.1 Utföra en funktionskontroll

Kontrollera installationen och apparatens funktionsduglighet första gången appa-
raten tas i bruk.

Förutsättning: Installationen måste vara slutförd.

1. Ställ huvudbrytaren på apparatens baksida på ON.

Apparaten växlar till Standby-läge, knappen ON/Standby på framsidan ly-
ser blått.

2. Slå på apparaten.

Enheten är redo att användas inom ca 10 sekunder.

3. Anslut ljusledaren enligt anvisningarna i avsnitt 4.5.

VARNING! Ljus med hög stråleffekt. Risk för ögonskador. Titta inte in direkt i
den fria ljusledaränden.

4. Kontrollera att ljusmängden kan regleras enligt anvisningarna i avsnitt 4.7.

5. Kontrollera att LED kan ställas i Standby-läge och återaktiveras enligt
anvisningarna i avsnitt 4.4.

sv
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4  Användning

4.1  Säkerhetsanvisningar

4 Användning
4.1 Säkerhetsanvisningar

VARNING

Ändringar i installation

Risk för brand, kortslutning och elektrisk stöt

Beakta säkerhetsanvisningarna i kapitlet Installation och idrifttagning

Utför inga ofackmannamässiga ändringar i elektriska installationer

Om det finns ett grenuttag i en installation får ingen ofackmannamässig an-
slutning av extra enheter utföras

Seriekoppla aldrig grenuttag

VARNING

Läckström vid patientberöring

Risk för en elektrisk stöt

Rör inte samtidigt vid patienten och elektriska apparaters kapsling eller
kontakter

Rör inte samtidigt vid patienten och elektriska apparater för icke-medicinskt
bruk

VARNING

Placering av apparatvagn i sterila områden

Infektionsrisk

Ställ inte apparatvagnar i sterila områden

Dimensionera kabellängder så att det finns tillräckligt med rörelsefrihet utan
att sätta steriliteten i fara

Fäst ljusledaren i operationsområdet på ett sätt som gör att den inte glider
ned
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4  Användning

4.1  Säkerhetsanvisningar

VARNING

Växelverkan mellan enheter som används samtidigt (t.ex. laser, kirurgis-
ka HF-instrument)

Risk för patient och användare, bildbrus, skada på produkten

Säkerställ att all utrustning som används minst uppfyller de obligatoriska
BF-, CF- eller CF-villkoren för defibrilleringsskydd enligt IEC 60601-1

Följ märkningen av och bruksanvisningen för de enheter som används

Undvik direkt kontakt mellan endoskop och konduktiva delar med aktivera-
de HF-elektroder

Aktivera inte HF-elektroder i närheten av antändbar gas eller vätska

Explosionsfarliga gasblandningar och vätskor ska sugas upp före använd-
ning av HF-enheter

OBSERVERA

Höga temperaturer i kombination med ljusledare och endoskop

Irreversibel vävnadsskada på patienten eller oönskad koagulering, skada på
användaren, sakskador

Använd endoskop som passar till ljusledaren

Undvik långvarig användning av intensivt ljus

Välj så låg belysningsstyrka som möjligt för belysning av målområdet

Berör inte ljusledarens ändar och låt dem inte komma i kontakt med pati-
entvävnad, brandfarliga eller värmekänsliga material

Berör inte ljusledaranslutningen och den distala änden på endoskopet och
låt inte dessa delar komma i kontakt med patientvävnad, brandfarliga eller
värmekänsliga material

Använd enbart endoskop med skaft

4.2 Personalens kvalifikationer
Produkten får endast användas av läkare och medicinska assistenter som upp-
fyller på platsen gällande bestämmelser när det gäller utbildning, kompetens och
praktisk erfarenhet för den endoskopiska metod som används.
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4  Användning

4.3  Teknisk besiktning före användning

4.3 Teknisk besiktning före användning
4.3.1 Genomför okulärbesiktning

Gör en okulärbesiktning före varje ingrepp.

1. Kontrollera att ljuskällans kapsling är fri från yttre skador.

Används inte ljuskällan om kapslingen har yttre skador.

2. Kontrollera att alla elektriska ledningar är oskadda och dragna på ett säkert
sätt.

Använd inte enheten om de elektriska ledningarna är skadade eller dragna på
ett sätt som gör att någon kan snubbla eller fastna i dem.

3. Kontrollera att ljusledaren som ska användas är oskadd.

Använd inte ljusledaren om den är bruten eller vriden.

4.3.2 Utföra en funktionskontroll

Gör en funktionskontroll före varje ingrepp.

1. Anslut ljusledaren.

2. Rikta ljusledaren så att ingen bländas.

3. Aktivera ljuskällan.

Kontrollera att ljusmängden kan regleras och att systemet fungerar ordentligt.

Använd inte ljuskällan om ljusmängden inte kan regleras.
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4  Användning

4.4  Starta och stänga av, koppla från strömförsörjningen

4.4 Starta och stänga av, koppla från strömförsörjningen
Starta enheten

1. Slå på enheten på enhetens framsida.

Kan enheten inte startas?

Huvudbrytaren på enhetens baksida är i läge OFF.

Ställ huvudbrytaren på ON.

Enheten är redo att användas inom ca 10 sekunder.

ON/Standby-knappen på framsidan lyser vit.

Stänga av enheten

1. Stäng av enheten på enhetens framsida.

Enheten växlar till standbyläge.

ON/Standby-knappen på framsidan lyser blå.

2. Använd huvudbrytaren på enhetens baksida för att slå av enheten helt.

Koppla bort enheten från strömförsörjningen

1. Dra bort nätkabeln helt för att skilja enheten från strömförsörjningen.
Enhetens uttag fungerar som frånkoppling av strömförsörjningen.

Kontrollera att baksidan av enheten alltid är åtkomlig.

4.5 Ansluta en ljusledaren
Tack vare flerljusledaranslutningen kan du ansluta ljusledare från olika tillverkare.
Originalljusledare från Karl Storz, Richard Wolf och Olympus kan anslutas direkt
utan adapter. Andra ljusledare ska användas med motsvarande ljusledaradaptrar.

VARNING! Ljus med hög stråleffekt. Risk för ögonskador. Titta inte in direkt i
den fria ljusledaränden.

1. Skjut in ljusledaren så långt det går i flerljusledaranslutningen tills den
snäpper på plats.

På displayen visas texten STANDBY med en symbol.

sv
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4  Användning

4.6  Koppla bort ljusledare

4.6 Koppla bort ljusledare
1. Vrid flerljusledaranslutningen medurs till det tar stopp.

Ljusledaren lossnar.

LED slocknar, apparaten förblir påslagen.

2. Dra ut ljusledaren.

3. Ta bort ev. använd adapter och lägg ljusledaren till beredning. Beakta
bruksanvisningen till ljusledaren.

4.7 Ställa in ljusmängd
4.7.1 Manuell inställning

Ljusmängden kan ställas in i steg om 5 %.

1. Reglera ljusmängden genom att trycka på piltangenten.

Tryck snabbt på en piltangent för att ställa in ljusmängden i steg om 5 %.

Den inställda ljusmängden visas på displayen i ”%”.

Tryck och håll ner en piltangent för öka eller minska ljusmängden kontinuer-
ligt.

4.7.2 Automatisk inställning

Ljusmängden kan styras automatiskt med en kompatibel kamera. I så fall måste
den automatiska styrningen av ljusmängden vara aktiverad. Inställning kan ske
med hjälp av kameran.

Automatisk styrning av ljusmängden

1. Anslut ljuskällan med en kompatibel kamera med hjälp av MIS-busskabeln.
Beakta bruksanvisningen till kameran.

2. Aktivera den automatiska styrningen av ljusmängden via kamerans meny.

När den automatiska styrningen av ljusmängden är aktiverad visas denna
indikering på displayen.

Avaktivera automatisk styrning av ljusmängden

1. Avaktivera den automatiska styrningen av ljusmängden via kamerans meny
eller tryck på en av de båda pilknapparna på ljuskällan.

Om den automatiska styrningen av ljusmängden är avaktiverad visas ljus-
mängden i ”%” på displayen.
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4  Användning

4.8  Anvisningar för förvaring och transport

4.8 Anvisningar för förvaring och transport
Surra fast apparaten vid apparatvagnen med en spännrem för att förhindra att
den faller ned under åkande transport.

Figur 4-1: Apparaten har surrats fast vid apparatvagnen med en spännrem.

Förvara produkten skyddad mot damm i ett torrt, välventilerat rum med jämn tem-
peratur.

Stäng av apparaten före förvaring och koppla bort nätkabel och tillbehör.

Se vid förvaring och tillfällig förvaring till att produkten inte kan skadas av omgiv-
ningen.

För att undvika skador på produkten ska den skyddas mot direkt solljus, radioakti-
vitet och stark elektromagnetisk strålning.

Information om omgivningsförutsättningar för transport, förvaring och drift finns i
avsnitt 7.2.
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5  Beredning

5.1  Säkerhetsanvisningar

5 Beredning
5.1 Säkerhetsanvisningar

VARNING

Fara vid felaktig rengöring

Risk för brand, kortslutning och elektrisk stöt

Före rengöring ska enheten stängas av med huvudbrytaren på enhetens
baksida och kopplas bort från elnätet

Se till att det inte tränger in vätska i enheten

Anslut inte apparaten till elnätet förrän den har torkat helt

OBS!

Felaktig rengöring

Enheten kan skadas

Använd inga drypande våta svampar eller dukar

Använd inga puts- eller lösningsmedel

5.2 Utföra rengöring och desinfektion
1. Stäng av enheten med huvudbrytaren på enhetens baksida.

OBS! Om du drar i nätkabeln kan den skadas. Dra ut kontakten för att koppla
bort enheten från strömförsörjningen.

2. Koppla bort enheten från strömförsörjningen genom att dra ut nätkontakten
från nätanslutningen på enhetens baksida.

3. Använd desinfektionsdukar1för rengöring av alla kontaminerade delar av
enheten i minst 1 minut och borttagning av all synlig smuts.

4. Torka tills ingen smuts längre syns. Använd ytterligare torkdukar vid behov.

5. Använd en ny duk för att fukta alla kontaminerade ytor noggrant så att
produkten förblir synligt fuktig i 3 minuter. Använd ytterligare torkdukar vid
behov.

6. Fortsätt att torka av produkten i 3 minuter. Se till att alla fogar, veck,
mellanrum, inbuktningar och anslutande ytor kommer i kontakt med
desinficeringsmedlet.

7. Vänta tills alla rengjorda delar är helt torra.

8. Anslut enheten till strömförsörjningen.

1 Recept: kvartärt ammonium; bakteriedödande, virucid; lämpar sig för användning på enheter.

För validering av rengöring och desinfektion användes Sani-Cloth Plus desinfektionsdukar från PDI®
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6  Underhåll och reparation

6.1  Säkerhetsanvisningar

6 Underhåll och reparation
6.1 Säkerhetsanvisningar

VARNING

Risk på grund av felaktigt underhåll och felaktig reparation

Risk för brand, kortslutning och elektrisk stöt

Underhåll och reparation får endast utföras av kvalificerad personal

Utför inga ändringar på apparaten

6.2 Personalens kvalifikationer
Personal som utför underhåll eller säkerhetstekniska kontroller på apparaten mås-
te ha lämplig utbildning och vara förtrogen med de säkerhetsrelevanta och officiel-
la föreskrifter som gäller på installationsplatsen.

Reparationsarbeten får endast utföras av servicetekniker från vår fabrik.

6.3 Säkerhetsteknisk kontroll (STK)
Vi rekommenderar att utföra säkerhetstekniska kontroller varje år enligt avsnitt 5 i
IEC 62353.

Kontrollen omfattar:

Inspektion i form av besiktning

Mätning av skyddsledarmotståndet (endast apparater i skyddsklass I)

Mätning av urladdningsströmmar

Mätning av isoleringsmotstånd

Dokumentera kontrollresultaten i en kontrollrapport enligt avsnitt 6 och appendix
G i IEC 62353.

Vi rekommenderar att alla komponenter i ett elektriska system för medicinskt bruk
regelbundet genomgår en säkerhetsteknisk kontroll och att denna kontroll doku-
menteras.
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6  Underhåll och reparation

6.4  Byta säkring

6.4 Byta säkring
1. Slå av enheten med huvudbrytare på enhetens baksida och koppla bort den

från strömförsörjningen genom att dra bort nätkontakten från nätanslutningen
på enhetens baksida.

OBS! Om du drar i nätkabeln kan den skadas. Lossa nätkabeln genom att dra
i kontakten.

2. Lossa säkringshållaren med hjälp av en skruvmejsel.

Figur 6-1: Lossa säkringshållaren med hjälp av en skruvmejsel.

3. Dra försiktigt ut säkringshållaren, utan att den hamnar snett.

VARNING! Olämplig elektrisk säkring. Risk för brand och kortslutning. Sätt
endast i specificerad säkring och överbrygga aldrig säkringen.

4. Byt ut den defekta säkringen.

5. Skjut försiktigt tillbaka säkringshållaren tills den snäpper på plats.
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6  Underhåll och reparation

6.5  Reparation

6.5 Reparation
Skulle det bli nödvändigt att reparera produkten ska du vända dig till ett av våra
dotterbolag. Kontaktuppgifterna hittar du på baksidan av denna bruksanvisning.

Skicka med en så noggrann felbeskrivning som möjligt och anteckna produktens
artikelnummer och serienummer på följesedeln. Dessa uppgifter hittar du på typ-
skylten.

VARNING

Kontaminerad produkt

Infektionsrisk

Bereda produkten före transport (kapitel 5)

Märk kontaminerade produkter

Skicka endast ordentligt rengjorda artiklar till reparation.

Använd om möjligt originalförpackningen för frakt. Märk den yttre förpackningen
med bearbetningsstatus.

Vi förbehåller oss rätten att vägra ta emot omärkta varor och att returnera dem.
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6  Underhåll och reparation

6.6  Felsökning

6.6 Felsökning

Fel Möjlig orsak Åtgärd

Ingen elektrisk spänning finns Kontrollera nätanslutning och upprät-
ta i förek. fall nätanslutning

Kontrollera säkring och byt vid behov

Ingen drift

Nätdel defekt Skicka in ljusledare för reparation

Ljuskällan lyser inte Enheten överhettad Låt enheten svalna

Ljusledare går inte att
adaptera

Adapter på ljusledaranslutning
saknas

Skruva på adapter

Ljusledare ej korrekt ansluten Kontrollera att ljusledaren sitter or-
dentligt. Optimera vid behov

Ljusledare defekt Byt ljusledare

Adapter ej korrekt påskruvad Skruva upp adaptern helt

För litet ljus

Ljusledare ej helt instucken Använd kompatibla ljusledartyper

Fläktarna arbetar inte Fläkt defekt Skicka in ljusledare för reparation

Ljuskälla kan inte fjärrstyras MIS-busskabel ej riktigt isatt eller
defekt

Kontrollera anslutning eller byt kabel

Ingen automatisk styrning av
ljusmängden

Kameran stöder inte automatisk
styrning av ljusmängden

Använd kompatibel kameramodell

Ljuset släcks inte trots att
ljusledaren tagits bort

Ljusledaren har inte snäppt på
plats

Ej kompatibel ljusledare

Vrid flerljusledaranslutningen

Använd kompatibla ljusledartyper

Tabell 6-1: Felsökningstabell.
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7  Produktdata

7.1  Tekniska data

7 Produktdata
7.1 Tekniska data

Mått (B x H x D) 295 x 130 x 355 mm

Vikt 8 kg

Strömförbrukning 1,6–0,6 A

Nätspänning 100-240V~, 50/60Hz

Skyddsklass enligt IEC 60601-1 Skyddsklass I

Apparatsäkring T1,6AH 250V

Gränssnitt 2x MIS-buss

Skyddsklass IP 21

Patientansluten del enligt IEC 60601-1 Typ CF-defibrilleringsskyddad

Indelning enligt IEC/CISPR 11 Grupp 1, klass B

7.2 Omgivningsförhållanden

Transport- och lagringsförhållanden

Temperatur -20 °C till +70 °C

Relativ luftfuktighet 5 % till 95 %

Lufttryck 50 kPa till 106 kPa

Driftsförhållanden

Temperatur +10 °C till +40 °C

Relativ luftfuktighet 10 % till 90 %

Lufttryck 70 kPa till 106 kPa

OBSERVERA

Underlåtenhet att beakta omgivningsvillkoren

Irreversibel vävnadsskada eller oönskad koagulering, skada på användaren,
sakskador

Beakta driftsvillkoren samt villkoren för transport och lagring
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7  Produktdata

7.3  Reservdelar och tillbehör

7.3 Reservdelar och tillbehör
Använd bara originalreservdelar och tillbehör.

Figur Beteckning Artikelnummer

Finsäkring T1,6AH, 5x20 mm, UL CSA A085442

MIS-busskabel, 2,25 m A057635

MIS-busskabel, 0,75 m A059584

Nätkabel (landspecifik) på begäran

Tabell 7-1: Reservdelar och tillbehör (elektriska).
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7  Produktdata

7.3  Reservdelar och tillbehör

Figur Beteckning Artikelnummer

Högeffektljusledare, 
3,5 x 1 800 mm 
(standardljusledare)

05.0084l

Högeffektljusledare, 
3,5 x 2 300 mm 
(standardljusledare)

05.0088l

Högeffektljusledare, 
3,5 x 3 000 mm 
(standardljusledare)

05.0085l

Högeffektljusledare, 
4,8 x 1 800 mm 
(standardljusledare)

05.0086l

Högeffektljusledare, 
4,8 x 2 300 mm 
(standardljusledare)

05.0090l

Högeffektljusledare, 
4,8 x 3 000 mm 
(standardljusledare)

05.0087I

Högeffektljusledare,
3,5 x 2 300 mm 
(högtemperatursljusledare)

05.0088I.ht

Högeffektljusledare,
3,5 x 3 000 mm 
(högtemperatursljusledare)

05.0085I.ht

Högeffektljusledare,
4,8 x 2 300 mm 
(högtemperatursljusledare)

05.0090I.ht

Tabell 7-2: Ljusledare.
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7  Produktdata

7.3  Reservdelar och tillbehör

Figur Beteckning Artikelnummer

För anslutning av ljusledare (på ljuskällans sida):

Ljusledaradapter, på ljuskällans sida, Storz-sy-
stem

05.0100z

Ljusledaradapter, på ljuskällans sida, Wolf-sy-
stem

05.0102b

Ljusledaradapter, på ljuskällans sida, Olym-
pus-system

05.0101o

För anslutning av ljusledare (på endoskopets sida):

Ljusledaradapter, på endoskopets sida, Storz-sy-
stem

05.0108z

Ljusledaradapter, på endoskopets sida, Wolf-sy-
stem

05.0110b

Ljusledaradapter, på endoskopets sida, AC-
MI-system

05.0112c

För anslutning på endoskopet:

Endoskopljusledaradapter, Storz-system 05.0114z

Endoskopljusledaradapter, Wolf-system 05.0116b

Tabell 7-3: Ljusledaradapter.
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8  Avfallshantering

8 Avfallshantering

VARNING

Kontaminerad produkt

Infektionsrisk

Bered produkten före avfallshantering (kapitel 5)

Beakta föreskrifterna som gäller i ditt land för avfallshantering och återvinning av
produkten och tillhörande komponenter.

Förpackningen till produkt består av en polyetylenpåse (PE) med PE-skuminlägg
(0,50 kg) samt en kartong av wellpapp (1,18 kg). Ytterligare delar är ett inlägg av
wellpapp (0,22 kg) och en foliekuddeförpackning av PE-plastfolie och wellpapp
(0,30 kg).

En produkt som är märkt med denna symbol skall lämnas till separat insamling av
elektrisk och elektronisk utrustning. Inom EU utförs omhändertagandet kostnads-
fritt av tillverkaren.
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